KOD KATALOGOWY | AM-WSP-06

NAZWA HANDLOWA | ORTEZA PIERSIOWO-LEDZWIOWO-KRZYZOWA
o MODEL AM-WSP-06
‘ CODE AM-WSP-06
@ TRADE NAME SPINAL ORTHOSIS
" 4 MODEL

ANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES AM-WSP-06

(A) Prostotrzymacz / Straight holder.
(B) Pas ledzwiowo-krzyzowy / Lumbar-sacral belt

1. PL: Zal6éz orteze na ramiona i przytéz do sylwetki 2. PL: Dopasuj odpowiedni wysokos¢ ortezy (1)

w celu dopasowania. za pomoca rzepa (2).
EN: Put the brace on your shoulders and adjust it EN: Adjust the appropriate height of the brace (1)
to your figure for a snug fit. using Velcro (2).
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3. PL: Jesli istnieje potrzeba skorygowania ksztattu
stelaza wyjmij go z tunelu (3).
EN: If there is a need to correct the shape of the
frame, remove it from the tunnel (3).

4. PL: Dopasuj pozadany ksztatt usztywnienia wedtug wskazan terapeutycznych i ponownie umies¢ je
w prostotrzymaczu (A).

EN: Adjust the desired shape of the stiffener according to therapeutic indications and place it again in the
straightener (A).

5. PL: Zapnij przednig cze$c¢ ortezy na rzep (4)
ustawiajgc odpowiednig kompresije.
EN: Fasten the front part of the brace with Velcro (4)
setting the appropriate compression.
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6. PL: Ustaw odpowiednig dtugos¢ szelek przy pomocy regulatoréw (5). Ustaw odpowiednig kompresje szelek
i zapnij rzepy (6) z przodu.
EN: Set the appropriate length of the harness using the adjusters (5). Set the appropriate harness
compression and fasten the Velcro straps (6) at the front.
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PL: UWAGA! Ortezy mozna uzywac¢ w formie samej sznuroéwki (LSO), jako niski poziom stabilizacji.
EN: WARNING! The brace can be used as a laces (LSO) as a light stabilization level.

WYSOKI POZIOM STABILIZACJI TLSO / HIGH TLSO STABILIZATION

NISKI POZIOM STABILIZACJI LSO / LOW LSO STABILIZATION

7. PL: Gotowy wyréb.
EN: Product is ready to use.
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